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Smstaros Introduction afAap

Traitement du carcinome canalaire infiltrant (CCI) : détermination statut HER2 par immunohistochimie (IHC), identification tumeurs HER2-positives

= American Society of Clinical Oncology/College of American
Pathologists 2023 (1)

= Groupe d’Etude des Facteurs Pronostiques
Immunohistochimiques dans le Cancer du Sein 2021 (2)

HER2 : Human Epidermal growth factor Receptor 2 IHC HER2 sur le contingent
IHC : immunohistochimie invasif
HIS : hybridation in situ '

Contréle des témoins positifs et négatifs
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Analyse du marquage
* [ntensité

* Morphologie

Absence de marquage
Ou
Marquage
membanaire complet
ou incomplet faible de
<10 % des cellules

Marquage
membranaire complet
ou incomplet faible de

> 10 % des cellules

Statut HER2 négatif
(score 0)

Statut HER2 négatif
(score 1+)

Marquage membranaire
complet modéré ou incomplet
basolatéral modéré a intense

de > 10 % des cellules

Marquage
membranaire complet
intense de > 10 % des

cellules

D’aprés Franchet C,
et al. 2021 (GEFPICS)

(1) Wolff AC, et al. J Clin Oncol. 2023;41(22)

(2) Franchet C, et al. Ann Pathol. 2021;41(6)
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52 laboratoires
de pathologie

52 lames IHC HER2
208 fragments tissulaires (CClI)

IATION FRANGAISE D'ASSURANCE QUALITE EN ANATOMIE PATHOLOGIQUE

Interprétation visuelle

Matériels et méthodes
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n=19

Test AFAQAP 2021
\- J

n=29

1+

Test AFAQAP 2022
- J

81 laboratoires
de pathologie

81 lames IHC HER2
324 fragments tissulaires (CCl)

Lecture des lames physiques (microscope multi-téte)

Score HER2 + appréciation de la qualité de la technique IHC

= 3 niveaux sans impact thérapeutique : optimal, bon, limite

= 1 niveau avec impact thérapeutique : insuffisant
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Analyse d’image quantitative (AlQ)

Scanning + quantification (score HER2) automatisés

Logiciel IMSTAR PathoScan
Module VS-Emage : affichage + partage des lames virtuelles
Module Tumor-Marker HER2 IHC : quantification de I'lHC HER2



imstarox Evaluation automatique en 2 étapes du score HER2 par AlQ

Etape 1

Détection spécifique du marquage HER?2
membranaire des cellules tumorales

Etape 2

Quantification des 3 niveaux d’intensité du
marquage HER2 membranaire selon les

recommandations 2023 de TASCO/CAP
(Wolff et al., 2023)

+ noyaux




Evaluation automatique en 2 étapes du score HER2 par AlQ
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Etape 1

Détection spécifique du marquage HER?2
membranaire des cellules tumorales

Etape 2

Quantification des 3 niveaux d’intensité du
marquage HER2 membranaire selon les

recommandations 2023 de TASCO/CAP
(Wolff et al., 2023)

Intensite faible




